
Om uw pomp aan een mobiel 
apparaat te koppelen, moet de 
Tandem mobiele app geïnstalleerd 
zijn. Open de app en log in om het 
koppelingsproces te starten. 
 
Wil u uw pomp nu koppelen?

☚

Na het koppelingsproces 
worden pomp- en 
therapiegegevens 

draadloos geüpload 
naar het Tandem Source 

platform.* 3

Tik vanaf het startscherm op 
OPTIES.

⚑ Let op:  Voor een goede communicatie met 
de mobiele app is een Bluetooth®-verbinding 

tussen uw t:slim X2 insulinepomp en een 
compatibele smartphone noodzakelijk.
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Tik op de pijl omlaag 
en daarna op 

Apparaatinstellingen.

Tik op Bluetooth-instellingen. Tik op de schakelaar om hem 
aan te zetten.

Selecteer Starten en 
vervolgens OK op het 
bevestigingsscherm.

TANDEM T:SLIM MOBILE APP

De mobiele app koppelen

Druk op  om verder te 
gaan.

Het scherm VERBINDING AAN 
wordt weergegeven.
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Er verschijnt een 
bevestigingsscherm om de 

koppeling te bevestigen. 

Druk op  om verder te gaan.

⚑ Let op:  Deze instructies zijn bedoeld als naslagwerk voor gebruikers van de insulinepomp en verzorgers 
die al bekend zijn met het gebruik van een insulinepomp en insulinetherapie in het algemeen. Niet alle 

schermen worden getoond. Voor meer gedetailleerde informatie over de bediening van de t:slim X2 pomp 
verwijzen we u graag naar de gebruikershandleiding.

Let op:  U kunt één smartphone en één Tandemaccount met uw pomp koppelen. 
De pomp is namelijk zo ontworpen dat ongeautoriseerde verbindingen worden 
geweigerd.
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Selecteer het keuzerondje 
naast de pomp en tik op 

Volgende.

Zie achterzijde voor het vervolg →
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Zoek op uw compatibele 
smartphone in Google Play of 

de App Store naar  
« Tandem t:slim » en installeer 
de Tandem t:slim mobiele app.

Open de Tandem t:slim 
mobiele app en log in met 

uw bestaande gegevens, of 
maak een account aan.

Met de Mobiele Verbinding kan de 
pomp via Bluetooth verbinding 
maken met mobiele apparaten, mits 
de Tandem mobiele app beschikbaar 
is in uw regio. 
 
Mobiele Verbinding inschakelen?

☚☚

☚

☚

☚

☚

☚

Bluetooth Settings

Control-IQMobile Connection ☚Mobile verbinding

Bluetooth-instellingen
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Koppelingscode

Voer de koppelingscode in op de 
Tandem mobiele app, of annuleer het 
koppelingsproces.

123456

APPARAAT GEKOPPELD

U kunt nu de Tandem mobiele app 
gebruiken.

DEVICE PAIRED

You may now use the Tandem 
mobile app.

OK
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Er wordt automatisch een 
unieke koppelingscode 

gegenereerd. Druk NIET op 
, want dit zal het proces 

annuleren.

*Uploads naar het Tandem Source-platform vinden niet in realtime plaats en mogen niet worden gebruikt door pomgebruikers, zorgverleners 
of mantelzorgers voor patiëntbewaking op afstand. Standaard datatarieven van de provider kunnen van toepassing zijn. † Voor het toedienen 
van een bolus vanaf de Tandem t:slim mobiele app is een compatibel smartphonemodel en besturingssysteem, een app-update, een 
software-update op afstand op de t:slim X2-insulinepomp en aanvullende training vereist.

Belangrijke Veiligheidsinformatie: De t:slim X2-insulinepomp is bedoeld voor de subcutane toediening van insuline, met ingestelde 
en variabele snelheden, voor de behandeling van diabetes mellitus bij personen die insuline nodig hebben. De pomp kan op een 
betrouwbare en veilige manier communiceren met compatibele, digitaal verbonden apparaten. 
 
De Control-IQ-technologie is bedoeld voor gebruik met een compatibele continue glucosemonitor (CGM) en de t:slim X2-
insulinepomp om de toediening van basale insuline automatisch te verhogen, te verlagen en op te schorten op basis van CGM-
metingen en voorspelde glucosewaarden. Het kan ook correctiebolussen toedienen wanneer wordt voorspeld dat de glucosewaarde 
een vooraf gedefinieerde drempel zal overschrijden. De pomp is geïndiceerd voor gebruik bij personen van zes jaar en ouder die een 
totale dagelijkse insulinedosis van ten minste 10 eenheden nodig hebben en die ten minste 25 kilogram wegen. De pomp is bedoeld 
voor gebruik door één enkele patiënt. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor een lijst met compatibele insulines.

Het systeem is niet geïndiceerd voor gebruik bij zwangere vrouwen, mensen die dialyse ondergaan of ernstig zieke patiënten. 
Gebruik het systeem niet als u hydroxyurea gebruikt. Gebruikers van de pomp en het systeem moeten: bereid en in staat zijn 
om de insulinepomp, CGM en alle andere systeemcomponenten te gebruiken in overeenstemming met hun respectievelijke 
gebruiksaanwijzingen; bloedglucosewaarden testen zoals aanbevolen door hun zorgverlener; adequate vaardigheden voor het 
tellen van koolhydraten aantonen; voldoende vaardigheden voor zelfzorg bij diabetes onderhouden; regelmatig een zorgverlener 
raadplegen; en voldoende zicht en/of gehoor hebben om alle functies van de pomp te herkennen, inclusief waarschuwingen, 
alarmen en herinneringen. De t:slim X2-pomp moet worden verwijderd vóór een MRI-, CT- of diathermiebehandeling. Bezoek 
tandemdiabetes.com/safetyinfo voor aanvullende belangrijke veiligheidsinformatie. 
 
De informatie op het display van de Tandem t:slim mobiele app is mogelijk niet identiek aan de huidige status van uw pomp. 
Draadloze uploads van de Tandem t:slim mobiele app naar het cloudgebaseerde Tandem Source-platform vereisen een compatibele 
telefoon en een internet- of draadloze dataverbinding. Uploads naar het Tandem Source-platform vinden niet in realtime plaats en 
mogen niet worden gebruikt door zorgverleners of mantelzorgers voor patiëntbewaking op afstand. Standaard datatarieven van de 
provider kunnen van toepassing zijn. 
 
Tandem t:slim mobiele app: De Tandem t:slim mobiele app is bedoeld als een secundair display voor compatibele insulinepompen 
van Tandem Diabetes Care en is in staat om de pompgegevens die het ontvangt draadloos te uploaden naar het Tandem Source-
platform. De Tandem t:slim mobiele app is niet bedoeld om een insulinepomp te bedienen en is niet bedoeld als vervanging voor de 
informatie die op uw insulinepomp wordt weergegeven. Beslissingen over dosering mogen niet worden gebaseerd op het secundaire 
display. De gebruiker dient de instructies op het continue glucosemonitoringsysteem en de insulinepomp te volgen. Dit secundaire 
display is niet bedoeld ter vervanging van zelfcontrolemethoden zoals geadviseerd door een arts. 
 
Tandem Source-platform: Het Tandem Source-platform is bedoeld voor gebruik door personen met diabetes mellitus die 
insulinepompen van Tandem Diabetes Care gebruiken, hun mantelzorgers en hun zorgverleners in thuis- en klinische omgevingen. 
Het Tandem Source-platform ondersteunt diabetesmanagement door de weergave en analyse van informatie die wordt geüpload 
vanaf Tandem-insulinepompen. 
 
© 2024 Tandem Diabetes Care, Inc. Alle rechten voorbehouden. Tandem Diabetes Care, de Tandem-logo's, t:slim X2, Control-IQ 
en Tandem Source zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Tandem Diabetes Care, Inc. in de Verenigde Staten en/
of andere landen. Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn gedeponeerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, 
Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Tandem Diabetes Care is onder licentie. App Store is een servicemerk van Apple Inc. 
Google Play is een handelsmerk van Google LLC.

De mobiele app koppelen (vervolg) :

Smartphone Setup

Voer in de mobiele app de 
koppelcode in en tik op  

Met pomp koppelen.

⚑  Let op: De 16-cijferige code is 
hoofdlettergevoelig en moet exact worden 

ingevoerd zoals weergegeven.
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Er verschijnt een 
bevestigingsscherm op de 
pomp. Tik op OK  om door 

te gaan. 
 

Druk op Gegevens  van 
de pomp synchroniseren 

om recente gegevens 
van de insulinepomp te 

importeren.

	✓ Schakel de Zoommodus altijd uit wanneer u de mobiele app 
gebruikt. Als de Zoommodus wel aanstaat, moet u voor alle 
therapiebeslissingen altijd op de insulinepomp vertrouwen.

	✓ Schakel meldingen in en batterij-optimalisatie uit om 
pompalarmen, waarschuwingen en meldingen te ontvangen op 
de gekoppelde smartphone.

	✓ Zorg ervoor dat de beveiligingsfuncties van uw smartphone 
(bijvoorbeeld schermvergrendeling, toegangscode of 
gezichtsherkenning) zijn ingeschakeld voordat u een bolus 
afgeeft via de app.†

Zodra de Tandem 
t:slim mobiele app de 

pompgegevens weergeeft, 
zijn deze klaar om te 

bekijken.
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App-tip : De Tandem t:slim mobiele app moet op de achtergrond actief zijn 
om gegevens van en naar de pomp, en ook naar Tandem Source*, te kunnen 
ontvangen en verzenden.

WAARSCHUWING: Control-IQ technologie mag niet worden gebruikt door personen jonger dan zes jaar. Ook is de technologie 
ongeschikt voor gebruikers die minder dan 10 eenheden insuline per dag nodig hebben of minder dan 25 kilogram wegen.

De koppelcode is 
slechts vijf minuten 

geldig. Als de code is 
verlopen, moet het 

koppelproces opnieuw 
worden gestart.

☚
☚

☚

☚


